
胸部X線画像病変検出システム導入業務　質問への回答

№ 質問内容 回答

1

年間の検査件数をご教授下さい。 当院の総検査件数のうち、年間10,000件を本システムにて読影する想定で入札金額を算出下さ
い。

2

「インターネットへの接続は、既設の医療用インターネット回線を利用すること。」についてご教示
ください。
敷設費用ですが、施設様で金額を把握されておりましたら、ご教示お願い致します。
把握されていない場合ですが、
施設様にて既に取引をされているネットワーク業者などがありましたら、ご教示お願い致します。
「本館１階ER裏EPS室のスイッチからサーバ室まで」の距離もあわせてご教示お願い致します。

敷設費用については把握しておりません。
取引先業者情報については開示できません。
「本館１階ER裏EPS室のスイッチからサーバ室まで」のおおよその配線距離は７７ｍですが、詳
細につきましては入札参加資格審査の申請受付期限に間に合うように現地調査を行っていた
だきますようお願い致します。

3

解析処理をする対象検査の月間検査数または年間検査数をご教示お願い致します。 年間10,000件を本システムにて読影する想定で入札金額を算出下さい。
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